Příloha č. 1

Technická specifikace a rozsah servisu kompresorové jednotky MAXIMATOR X-Tower

Předmětem technické specifikace je zajištění kompletní opravy a servisu kompresorové jednotky MAXIMATOR X-Tower formou výměny klíčových kompresních modulů a provedení souvisejících servisních úkonů.

2. Rozsah dodávky a provedení servisu
Servis zahrnuje dodávku repasovaných komponent, provedení montážních prací a odborné uvedení zařízení do provozu.
2.1 Dodávka repasovaných modulů a příslušenství
• Tři kusy repasovaných kompresních modulů (EHB15, EHB30, a EHB75).  
• Repasované uzavírací ventily a zpětné klapky.  
• Ověřená čidla tlaku a repasované elektro‑hydraulické prvky.  
• Výměna hydraulického oleje jako součást dodávky.  
• Záruka 12 měsíců na repasované komponenty.
2.2 Požadované práce
• Demontáž původních kompresních modulů.  
• Instalace tří nových repasovaných modulů.  
• Uvedení kompletní kompresní jednotky X-Tower do provozu po výměně.  
• Provedení tlakové a těsnostní zkoušky po opravě.
2.3 Další servisní úkony
• Kontrola funkce instalovaných čidel koncentrace H₂.  
• Zajištění technické a organizační asistence po dobu celé servisní činnosti.

3. Podmínky provedení servisu
• Předpokládaná doba realizace: 2 pracovní dny.  
• Servis bude proveden dle doporučeného postupu výrobce (Maximator GmbH).

4. Nedílné součásti plnění
• Kompletní výměna kompresních modulů včetně všech souvisejících servisních úkonů.  
• Tlaková a těsnostní zkouška po opravě.  
• Protokol o provedeném servisu a výsledcích zkoušek.  
• Záruka na repasované moduly a provedené činnosti po dobu 12 měsíců.
• Doprava modulů na místo instalace a odvoz původních modulů.

5. Další požadavky
• Zajištění vysokozdvižného vozíku v místě instalace – zajišťuje objednatel.


