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Vysvétleni zadavaci dokumentace C. 1 verejné zakazky oznacené
,PFistroj pro stanoveni velikosti castic metodou laserové difrakce"

Nazev verejného zadavatele Vysoka skola banska — Technicka univerzita Ostrava
Adresa zadavatele 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IC zadavatele 61989100
Opravnéna osoba zadavatele  prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor
Profil zadavatele https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktni osoba zadavatele Ing. Miroslav Jilek
Telefonni kontakt +420 597 329 131
E-mail miroslav.jilek@vsb.cz
Vazeni,

zadavatel dne 28.7.2026 obdrZel zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Pfistroj pro
stanoveni velikosti ¢astic metodou laserové difrakce", zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni. V souladu
s ust. §§ 98 a 99 zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon"), na tuto zadost
odpovidame. Vysvétleni poskytujeme stejnym zplisobem, jakym byly zadavaci podminky poskytnuty, tedy
uverejnénim na profilu zadavatele. Zaroven vysvétleni odesilame véem znamym dodavatel&m.

Dotaz C. 1:

v technické specifikaci vefejné zakazky "PFistroj pro stanoveni velikosti ¢astic metodou laserové difrakce" je
uveden pozadavek "Dodavatel musi nabidnout nebo dodat IQ/OQ protokoly, pfipadné rovnocenny validacni
balicek.". Znamena to, Ze soucasti dodavky ma byt pouze dokumentace a uZivatel si validaci bude provadét
sam? Co presné ma byt soucasti dodavky?

Odpoveéd’:

Predmétem dodavky je kompletni feseni ,na klic", které zahrnuje jak dodani pfislusné dokumentace, tak

aktivni provedeni instalacnich a kvalifikacnich Ukond ze strany dodavatele. Zamérem formulace v technické
specifikaci neni, aby si validaci provadél uZivatel sam.

Zadavatel tedy zd@raznuje, Ze soucasti pInéni dodavatele musi byt zejména:
1. Dodani priivodni dokumentace — dodavatel predlozi/doda:

- IQ/0Q protokoly ¢i rovnocenny validacni bali¢ek obsahuijici preddefinované postupy a akceptacni
kritéria pro ovéreni spravné instalace a funkcnosti pfistroje.

- Navod k obsluze a kompletni technickd dokumentace v ¢eském nebo anglickém jazyce.

- Postup pravidelné verifikace pomoci referencniho materidlu (véetné doporuceného intervalu
kontroly), specifikace pravidelnych Gdrzbovych ukonl a soupis spotfebniho materialu potfebného
pro bézny provoz.

2. Instalace, uvedeni do provozu a provéreni funkénosti:

- Fyzicka instalace, montaz a zapojeni pristroje vCetné kompletniho pfislusenstvi (mokra i sucha
disperzni jednotka, fidici PC a software) v misté plnéni zadavatele.

- Predvedeni pIné funkcnosti zafizeni: Ovéfeni a demonstrovani deklarovanych parametrl a
spravné funkce pristroje probéhne provedenim zkusebniho méfeni na definovaném
zkuSebnim/referenénim vzorku za pfitomnosti zastupce zadavatele. Soucasti je vyplnéni a
podepsani  prislusnych kvalifikacnich/instalcnich  protokolll (IQ/OQ) servisnim technikem
dodavatele.

3. Zaskoleni obsluhy:

- Provedeni odborného zaskoleni obsluhy v rozsahu minimalné 4 pracovnikl zadavatele tak, aby
byli schopni samostatné provadét méreni (vCetné pripravy mokré a suché cesty), vyhodnocovat
data v dodaném softwaru a provadét béznou udrzbu pfistroje.




Zadavatel tedy pozaduje, aby byl pristroj pfedan plné zprovoznény, otestovany na zkusebnim vzorku,
opatieny kompletni dokumentaci a aby byla obsluha fadné zaskolena."
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